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2. INTRODUCCIÓN

Este manual es la guía de usuario de SYCAI Medical Liver, software desarrollado , comercializado 
y de propiedad exclusiva de SYCAI TECHNOLOGIES S.L. Proporciona información para una mejor 
comprensión y, por tanto, un menor uso del software SYCAI Medical Liver. 

Este documento pretende ser una guía práctica de uso para ayudar a los usuarios a comprender 
y utilizar la plataforma de software SYCAI Medical Liver y el flujo integrado en le PACS. 

Para lograr este objetivo, este documento contiene una explicación completa de las vistas y 
funciones que los usuarios pueden utilizar. También incluye diagramas de flujo sobre cómo 
lograr el uso previsto del producto. 

2.1 Acrónimos y glosario 

Acrónimos 
DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine 

HL7 Health Level 7 

RIS Radiology Information System 

TC Tomografía Computarizada 

PACS Picture Archiving and Communication System 

PDF Formato de documento portátil 

RAM Random Access Memory 

GPU Graphic Processing Unit 

CPU Central Processing Unit 

Glosario
El usuario Radiólogos 

3. INFORMACIÓN GENERAL

Producto sanitario fabricado en España 

Producto sanitario software 

SYCAI Medical Liver 

https://sycai-technologies.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4
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3.1. Alertas y advertencias 

 
Consulte las instrucciones de uso antes de utilizar este producto 

 Precauciones y alertas 
• Las decisiones de gestión de pacientes no deben basarse únicamente en 

los resultados de SYCAI Medical Liver. 

• Este equipo debe tener conectividad con PACS donde se almacenan los 
estudios. 

• Tenga en cuenta que la lesión marcada con un círculo se proporciona solo 
como referencia. 

• Tenga en cuenta que SYCAI Medical Liver solo procesa tomografías 
computarizadas de estudios disponibles en el PACS donde está instalado 
actualmente y solo esos estudios se mostrarán en la tabla de resumen 
presentada en el informe. 

• Tenga en cuenta que el informe presenta un diagrama gráfico de un 
páncreas que cambia de color dependiendo de si el producto encontró 
alguna lesión (naranja) o no (gris). 

• Tenga en cuenta que la portada del informe muestra el número total de 
lesiones detectadas por el producto en la tomografía computarizada actual 
que se está analizando. 

• El producto y el PACS se comunican a través del protocolo DICOM. El 
producto procesa y genera archivos compatibles con el protocolo DICOM. 

• Si ninguna de las series disponibles en el estudio coinciden con los criterios 
de SYCAI Medical Liver la siguiente advertencia aparecerá: “Ninguna serie 
disponible coincide con los criterios de SYCAI Medical Liver que se van a 
ejecutar. Se impide la ejecución.” 

 
En caso de observar un funcionamiento incorrecto del software avise al 

fabricante lo antes posible: support@sycaitechnologies.com. El fabricante 
procederá en consecuencia. Cualquier incidente grave debe ser informado a SYCAI 
TECHNOLOGIES S.L. así como a la Autoridad Nacional Competente del país. 
 
Efectos secundarios indeseables 
No se conocen ni se prevén efectos secundarios indeseables relacionados 
específicamente con el uso del software.. 

 

Pacientes objetivo 
 

SYCAI Medical Liver está destinado a ser usado en pacientes adultos (mayores 
de 18 años). SYCAI Medical Liver está destinado a ser utilizado con todos los 
pacientes sometidos a una prueba de TC abdominal. 

Criterio de inclusión de pacientes 
• Pacientes ≥ 18 años (mujeres y hombres) con tomografías computarizadas 

(TC) abdominales, toracoabdominales y abdominopélvicas. 

Criterio de exclusión de pacientes 
• Pacientes menores de 18 años. 

• Mujeres embarazadas. 

• Tomografías computarizadas sin contraste 

• Imágenes de TC abdominal con mala calidad de imagen, borrosas o 
defectuosas. 

• Imágenes de TC abdominal con presencia de material metálico/radiopaco. 

https://sycai-technologies.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4
mailto:support@sycaitechnologies.com
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• Imágenes de TC abdominal con marcas de movimiento. 

• Imágenes de TC abdominal con rotación del paciente de más de 10º con 
respecto al eje longitudinal de la máquina. 

 

Las advertencias que este producto puede ofrecer al usuario se enumeran a continuación: 

- El producto puede fallar si alguno de los siguientes indicadores de calidad de imagen 
están presentes: 

o signos de imagen borrosa 
o presencia de artefactos metálicos/radiopacos 
o presencia de rayas de movimiento 
o rotación del paciente superior a 10º con respecto al eje longitudinal de la 

máquina 
- El software SYCAI Medical Liver opera integrado en el PACS del hospital o en le 

hardware de adquisición de imágenes, por lo que su ejecución no está condicionada  
por un activado manual del usuario, sino que es automática después de la creación de 
una prueba de imagen transversal estática realizada a un paciente que se codifica 
como: 

o TC abdominal (o equivalente) 
o TC toracoabdominal (o equivalente) 
o TC abdominopélvica (o equivalente)  
o TC del páncreas (o del hígado) 
o Uro-TC (o equivalente) o 
o Escáner abdominal (o equivalente) 

 
- Tenga en cuenta que la portada puede contener un símbolo de un órgano en gris (lo 

que significa que no hay hallazgos en la TC actual), pero aun así puede haber hallazgos 
incluidos en el informe pertenecientes a TC previas del mismo paciente. 

- Tenga en cuenta que el círculo mostrado en la imagen del informe representa el área 
donde se detectó el hallazgo, pero su tamaño y contornos no necesariamente 
coinciden con el hallazgo detectado 

- Tenga en cuenta que cuando el producto no localizó un hallazgo ni en la TC actual ni 
en la anterior (si aplica), el informe adjunto consistirá en una portada y una etiqueta. 

- El producto asigna automáticamente un identificador único a cada hallazgo, que 
permanece para todas las TC disponibles del paciente. 

- El producto presenta los hallazgos en el informe ordenados (de menor a mayor) según 
el ID único asignado por el producto. 

- El producto solo puede detectar hallazgos en el hígado con un eje mayor superior a 3 
mm medido en vista axial y en el corte donde la lesión es más visible (mayor área 2D). 

- Si el visor lo permite, el producto ha implementado un método de sincronización 
compatible con DICOM para que, al desplazarse el usuario por las páginas del informe, 
el visor muestre simultáneamente la imagen original de la TC, en la Serie y número de 
corte correspondiente, indicado en cada página de seguimiento del informe. 

- Cuando sea compatible con el visor, el producto proporcionará una superposición de 
los hallazgos detectados en la tomografía computarizada original. Esta función se 
puede ocultar a discreción del usuario. 

- La superposición en la tomografía computarizada original solo aparecerá en la serie de 
tomografías computarizadas analizadas por el producto. 

https://sycai-technologies.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4
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- Los protocolos de imágenes de doble energía no serán procesados por el producto 
(motivo: afectan drásticamente a la distribución de la intensidad del estudio y, por lo 
tanto, al rendimiento. Estos protocolos se excluirán de manera similar a las 
colonografías). 

- Tenga en cuenta que SYCAI Medical Liver se instala como un código cifrado y 
compilado para evitar posibles ciberataques o vulnerabilidades abiertas. El producto 
utiliza protocolos de comunicación seguros y cifrados para protegerse contra ataques 
externos. 

- En caso de que el producto detecte que no hay red de internet, aparecerá una 
advertencia al usuario con el mensaje: "Problema al acceder a internet o al estudio 
seleccionado"; en caso contrario, el mensaje estará vacío. 

- En caso de que un estudio de entrada tenga varias fases, SYCAI Medical Liver 
seleccionará las fases a procesar en función de la descripción de la serie DICOM según 
las siguientes reglas: 

1. Cualquier fase especificada como “Sin contraste” se excluye 
automáticamente. 
2. Si está disponible, SYCAI Medical Liver procesará la fase portal-venosa. 
3. Si la fase venosa-portal no está disponible, SYCAI Medical Liver procesará la 
fase arterial. 
4. si ninguna de las fases mencionadas anteriormente está disponible, se 
procesará la fase con contraste que tenga mayor número de cortes. 

- Si está disponible, la fase tardía también será procesada por SYCAI Medical Liver. 
- Tenga en cuenta que SYCAI Medical Liver solo procesa tomografías computarizadas de 

los estudios disponibles en el sistema PACS donde está instalado actualmente, y solo 
esos estudios se mostrarán en el informe. 

- Si SYCAI Medical Liver no detecta ningún hallazgo en el estudio actual, se enviará un 
mensaje al RIS. 

- SYCAI Medical Liver enviará un mensaje al RIS solo cunado su ejecución haya finalizado 
- Si el metadato DICOM AccessionNumber no está presente en el estudio de entrada 

que se está analizando, SYCAI Medical Liver generará únicamente una salida 
compatible con DICOM, pero no un mensaje HL7 para enviar al RIS. 

- No base su decisión únicamente en los resultados generados por este dispositivo. 
SYCAI Medical Liver está destinado a asistir en el diagnóstico de imágenes de TC y a 
informar al usuario de los resultados obtenidos por el dispositivo. 

- Si ninguna de las series disponibles en el estudio cumple con los criterios de of SYCAI 
Medical Liver, aparecerá la siguiente advertencia: No hay series disponibles que 
cumplan con los criterios de SYCAI Medical Liver para su ejecución. La ejecución queda 
bloqueada.  
      

A continuación se enumeran las advertencias que este producto puede ofrecer al usuario a 
través de este documento y como advertencias del software instalado: 

- En el caso de que el producto detecte un problema de configuración desconocido que 
impida su ejecución, aparecerá una advertencia añ usuario informándole de l mismo 
con el mensaje: “Se ha detectado un problema de configuración técnica. Se impide la 
ejecución” 

- En caso de que el producto detecte una falta de memoria RAM disponibleque impida 
su ejecución, aparecerá una advertencia informado al usuario del mismo mensaje: “No 
hay suficiente memoria RAM disponible para ejecutar el producto” 

https://sycai-technologies.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4
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- En caso de que el producto detecte que no hay GPU disponible, aparecerá una 
advertencia al usuario informando que esto puede ralentizar la ejecución con el 
mensaje: "GPU no encontrada. Se utiliza la CPU para la ejecución. Esto puede hacer 
que el producto funcione más lento". Si se detecta GPU, el mensaje será: "GPU 
encontrada". 

- En caso de que el producto detecte que la metadata DICOM necesaria no está 
disponible e impida su ejecución, aparecerá una advertencia al usuario informándole 
al respecto con el mensaje siguiente: “Image Metadata Found: SÍ” si los metadatos 
están presentes, de lo contrario el mensaje será “Image Metadata Found: NO” 

- En caso de que el producto detecte que el estudio no es axial y esto impida la 
ejecución, aparecerá una advertencia al usuario con el mensaje: "Axial: SÍ". Si no es 
axial, el mensaje será: "Axial: NO". 

- En caso de que el producto detecte que la calidad de la imagen del estudio es baja (por 
ejemplo, se detectan artefactos metálicos), aparecerá una advertencia al usuario con 
el mensaje: "Artefacto: SÍ", en caso contrario: "Artefacto: NO". 

- En caso de que el producto detecte que el estudio DICOM no tiene una Serie definida 
o no puede interpretarla, aparecerá una advertencia al usuario informándole que se 
ha seleccionado la serie con mayor número de cortes para la ejecución, con el 
mensaje: "El campo SeriesDescription está vacío. Se selecciona para la ejecución la 
serie encontrada con el mayor número de cortes y axial". 

- El producto deberá advertir al usuario sobre el tipo de hallazgos que puede detectar 
con el siguiente mensaje: "El producto detecta los siguientes hallazgos hepáticos: 
carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma, linfoma y metástasis. El análisis del 
producto no abarca otras categorías o subtipos de hallazgos, y no los clasifica en los 
subtipos especificados". 

- En caso de que haya un problema al acceder (leer o escribir) o gestionar la base de 
datos interna del producto, aparecerá la siguiente advertencia: "Fallo en el acceso a la 
base de datos interna. La ejecución del producto está comprometida". 

- En caso de que los datos de entrada al producto no sean compatibles con DICOM, se 
creará la advertencia: "Los datos de entrada no son compatibles con DICOM. Se impide 
la ejecución". 

- En caso de que la salida del producto no sea compatible con el estándar DICOM y no 
se pueda mostrar el informe, aparecerá la siguiente advertencia: " La salida generada 
por el producto no es conforme con el estándar DICOM. La captura secundaria DICOM 
del producto no se ha insertado en el PACS". 

- En caso de que haya un problema en la comunicación entre el producto y el PACS, 
aparecerá la siguiente advertencia: "Fallo en la comunicación con el PACS. Se impide 
la ejecución del producto". 

- En caso de que haya un problema en la generación del informe, aparecerá la siguiente 
advertencia: "El producto se ejecutó pero la generación del informe falló. Por favor, 
contacte con su distribuidor de este dispositivo médico". 

- Este mensaje solo aparecerá cuando se hayan detectado hallazgos en estudios previos 
del paciente pero no en el actual: " Tenga en cuenta que el producto detectó hallazgos 
en estudios previos, aunque no en el estudio actual. Considere revisar este caso 
manualmente". 

- La superposición en la tomografía computarizada original solo aparecerá en la serie de 
tomografías computarizadas analizadas por el producto. 

- En caso de que el producto no detecte ningún hallazgo en la TC actual ni en la TC 
inmediatamente anterior, siempre se mostrará la siguiente advertencia para informar 
al usuario al respecto: “El informe adjunto constará de una portada y una etiqueta, ya 

https://sycai-technologies.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4
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que el producto no ha localizado ningún hallazgo ni en la TC actual ni en la anterior (si 
corresponde) 

- El producto deberá advertir al usuario de que puede detectar hallazgos incidentales 
mediante el siguiente mensaje: “El producto detecta hallazgos hepáticos malignos 
incidentales en TC con contraste adquiridas utilizando protocolos no específicos para 
el hígado”. 

- El producto deberá advertir al usuario de que puede detectar hallazgos incidentales 
mediante el siguiente mensaje: “El producto detecta hallazgos hepáticos malignos 
incidentales en TC con contraste adquiridas utilizando protocolos no específicos para 
el hígado”. 

- En caso de que el producto detecte algún hallazgo en la TC actual, aparecerá la 
siguiente advertencia, que también se enviará mediante el protocolo HL7: “SYCAI 
Medical Liver ha detectado hallazgos en este estudio”. 

- En caso de que el producto no detecte ningún hallazgo en la TC actual, aparecerá la 
siguiente advertencia, que también se enviará mediante el protocolo HL7: “SYCAI 
Medical Liver no ha detectado ningún hallazgo en este estudio”. 

- En caso de que falle la ejecución del producto, aparecerá la siguiente advertencia: “La 
ejecución de SYCAI Medical Liver ha fallado. No se ha enviado ningún mensaje al RIS”. 

- En caso de que el estudio de entrada no tenga disponible el metadato DICOM 
Accession Number, deberá aparecer la siguiente advertencia: “El estudio de entrada 
no contiene Accession Number. SYCAI Medical Liver no puede enviar ningún mensaje 
al RIS”. 

- En caso de que el producto detecte que no hay series DICOM disponibles que cumplan 
los criterios, deberá aparecer una advertencia para informar al usuario al respecto con 
el siguiente mensaje: “No hay series disponibles que cumplan los criterios para 
ejecutar SYCAI Medical Liver. La ejecución se ha impedido”. 

3.2  Contraindicaciones 

No se conoce ni se prevé ninguna contraindicación para los usuarios previstos. 
 

3.3 Consideraciones previas 

SYCAI Medical Liver está diseñado para uso exclusivo de usuarios profesionales. El software está 
destinado a ayudar a los profesionales sanitarios en el diagnóstico y no puede sustituir por 
completo su juicio clínico. 

Cualquier incidente grave ocurrido en relación con el dispositivo deberá comunicarse al 
fabricante enviando un correo a support@sycaitechnologies.com especificando en el 
encabezamiento del correo el nombre del Hospital, el nombre del PACS y su versión. 
Todos los usuarios deben leer el Manual de Usuario completo antes de usar el software SYCAI 
Medical Liver. El producto debe ser utilizado únicamente por personal cualificado y capacitado. 

La vida útil de este software se establece en 5 años. SYCAI Medical Liver cumple con los 
requisitos de la Directiva 2016/679/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 sobre la protección de las personas en relación con el tratamiento de datos personales y 
sobre la libre circulación de dichos datos. 

El usuario siempre puede solicitar al fabricante una copia en papel de este documento enviando 
un correo electrónico a support@sycaitechnologies.com. La recepción de esta copia no tardará 
más de 7 días naturales. 

https://sycai-technologies.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4
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La copia electrónica de este documento (eIFU) está disponible en la página web del fabricante 
bajo el enlace proporcionado en el paquete de instalación del producto SYCAI Medical Liver. 
Todas las versiones anteriores de este documento están disponibles en el mismo enlace. 

El eIFU puede descargarse en formato pdf desde el enlace proporcionado. Puede abrirse con 
cualquier programa comercial o gratuito para visualizar archivos pdf, como Adobe Reader, por 
ejemplo. 

SYCAI Medical Liver dispone de una serie de protocolos de adquisición estándar que garantizan 
la calidad de las imágenes de entrada y de los datos procesados. De lo contrario, los algoritmos 
de SYCAI Medical Liver pueden fallar si alguno de los indicadores de calidad de imagen no se 
cumple. Por lo tanto, el usuario debe utilizar protocolos de adquisición de imágenes estándar 
como los sugeridos por SYCAI Medical Liver para obtener resultados fiables. 

El software SYCAI Medical Liver cumple con el estándar DICOM 3.0, un formato que permite el 
intercambio de imágenes médicas. DICOM es un formato estándar para la codificación y 
transmisión de imágenes médicas. SYCAI Medical Liver es interoperable con todos los sistemas 
que cumplen con este estándar. En hospitales y centros de salud, SYCAI Medical Liver es 
interoperable con la mayoría de los equipos de modalidad TC y sistemas PACS a través del 
protocolo de comunicaciones DICOM. 

Además, este producto también cumple con el estándar HL7 v2.x, lo que permite a SYCAI 
Medical Liver enviar alertas y mensajes al RIS en función de los hallazgos. 

En caso de que un estudio de entrada tenga varias fases realizadas por el técnico de radiología 
en el momento de la adquisición de la imagen, SYCAI Medical Liver procesará solo una de dichas 
fases de acuerdo con la siguiente priorización: 

1. Prioridad principal (portal-venosa): el sistema busca primero series que estén 
etiquetadas explícitamente como fases portales o venosas (con coincidencia de palabras 
clave como “VEN”, “PORTAL” o “PV”). 

2. Prioridad secundaria (arterial): si no se detecta ninguna fase portal-venosa, el sistema 
busca etiquetas de fase arterial (con coincidencia de palabras clave como “arterial” o 
“art”). 

3. Mecanismo de respaldo: si no se cumple ninguno de los criterios de nomenclatura 
anteriores, el sistema seleccionará y procesará automáticamente la serie axial con 
contraste disponible que tenga el mayor número de cortes. 

En los tres casos, si la fase tardía está disponible, el producto también la procesará. 

El software SYCAI Medical Liver funciona integrado en el PACS del hospital o en el hardware de 
adquisición de imágenes, por lo que su ejecución no está condicionada por una activación 
manual por parte del usuario, sino que se realiza automáticamente tras la creación de una 
prueba de imagen estática de sección transversal realizada a un paciente y codificada como: 

• TC abdominal (o equivalente) 

• TC toracoabdominal (o equivalente) 

• TC abdominopélvica (o equivalente) 

• TC hepática o pancreática 

• Uro-TC (o equivalente) o 

• Escáner abdominal (o equivalente) 

https://sycai-technologies.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4
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SYCAI Medical Liver funciona integrado en un sistema de archivo y comunicación de imágenes 
médicas (PACS) y depende de un visor comercial existente para la visualización de sus 
resultados. El visor existente deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• El visor existente deberá encargarse de la gestión de usuarios y roles. 

• Deberá establecerse un protocolo de comunicación HTTP seguro para comunicarse con 
SYCAI Medical Liver. 

• Deberá permitir la visualización de DICOM-SC (captura secundaria) o DICOM-SR 
(informe estructurado) generados por SYCAI Medical Liver 

• Debe cumplir la legislación RGPD. 

Los requisitos y especificaciones enumerados en este capítulo forman parte de las condiciones 

necesarias de interoperabilidad para una ejecución satisfactoria del producto sanitario SYCAI 

Medical Liver. 

Especificaciones técnicas y requisitos para SYCAI Medical Liver: 

Especificaciones técnicas para garantizar la interoperabilidad con SYCAI Medical Liver 

El PACS donde esté instalado el producto deberá tener acceso a Internet. 

El PACS donde esté instalado el producto será el sistema operativo Linux (Ubuntu 22.04 o 

superior): se necesitan permisos de superusuario. 

El PACS en el que esté instalado el producto deberá disponer de un procesador de 64 bits, 

(por ejemplo, i5 6500 o superior). Deberá ser compatible con virtualización de CPU. 

El PACS en el que esté instalado el producto deberá ser compatible con docker: docker 

deberá estar instalado en el servidor. Para la instalación, será necesaria la funcionalidad de 

Docker Compose. 

Es necesario que existan los siguientes metada DICOM para no impedir la ejecución del 

producto: 

0008,0060 (Modalidad) 

0010,0020 (ID del paciente) 

0020,0013 (Número de instancia) 

0020,000e (SeriesInstanceUID) 

0020,0037 (Orientación de imagen del paciente) 

https://sycai-technologies.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4
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0008,103e (Descripción de serie) 

0010,0030 (Fecha de nacimiento del paciente) 

0010,1010 (Pati Edad del paciente entAge) 

0008,0020 (Fecha del estudio) 

0018,0050 (Espesor de slice) 

0028,0030 (Espaciado de píxeles) 

El servidor PACS en el que se instale el producto deberá tener una máquina virtual (VM) 

habilitada para SYCAI TECHNOLOGIES SL. Es deseable poder acceder de forma remota para 

ayudar en la instalación: se deben configurar cuentas VPN/AD para acceder al servidor del 

cliente a través de VPN/escritorio remoto. 

Deberá abrirse el siguiente puerto en la máquina virtual: 8042. 

SYCAI Medical Liver requiere que el visor del cliente esté configurado de modo que los 

informes, que son de tipo Secondary Capture, muestren la primera instancia (la portada) 

como miniatura. Esto garantiza que la portada sea visible de inmediato para una consulta 

rápida y una interpretación adecuada del contenido del informe. 

For the correct visualization of the output generated by the product, the client viewer must 

allow the display of findings as an overlay on the original computed tomography (CT) slice 

images. 

Para el correcto funcionamiento de la superposición generada por el producto, el visor del 

cliente debe permitir ocultar dicha superposición cuando se muestre sobre las imágenes de 

cortes de tomografía computarizada (TC) originales. 

El entorno de instalación deberá permitir la visualización de los resultados del producto con 

desplazamiento sincronizado entre los hallazgos del informe y las imágenes de TC 

correspondientes. El visor DICOM del cliente o el marco de integración deberán permitir la 

visualización automática de la serie referenciada y del corte correspondiente, según se 

define en el informe, lo que permite el uso completo de la funcionalidad de navegación 

sincronizada. 

https://sycai-technologies.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4
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El PACS en el que esté instalado el producto deberá aceptar los resultados proporcionados 

por el producto (DICOM-SC y DICOM-SR), que consisten en dos nuevas series del mismo 

estudio y que tendrán el mismo SeriesNumber que la serie de TC procesada. 

El PACS donde esté instalado SYCAI Medical Liver deberá permitir el envío de peticiones 

desde el paquete de instalación de SYCAI a una URL externa para activar o desactivar la 

licencia. 

El producto instalado en modalidad cloud no deberá superar los 10 GB de almacenamiento 

en disco, ni los 70 GB en modalidad on-premise. 

El producto instalado en modalidad on-premise no deberá superar los 32 GB de memoria 

RAM de GPU. 

El PACS o la plataforma donde esté instalado el producto deberá ser compatible con DICOM 

y/o aceptar datos compatibles con DICOM para permitir su integración. 

El PACS donde esté instalado el producto deberá aceptar mensajes compatibles con HL7. 

 

Para garantizar la interoperabilidad entre SYCAI Medical Liver y PACS, SYCAI Medical Liver se 
somete a rigurosas pruebas internas, verificaciones y validaciones de conformidad con DICOM, 
lo que garantiza la compatibilidad con cualquier sistema que cumpla con el protocolo DICOM. 

 

3.4  Finalidad prevista 

SYCAI Medical Liver es un dispositivo médico software, basado en inteligencia artificial, que 
ayuda a los radiólogos en la detección y caracterización de hallazgos radiológicos en el hígado 
en imágenes de tomografías computarizadas de pacientes adultos. 

3.5  Usuarios previstos 

Los usuarios previstos son los radiólogos. 
 

3.6 Beneficios clínicos 

El producto está diseñado para detectar y reportar hallazgos radiológicos hepáticos sólidos 

correspondientes a las siguientes categorías: carcinoma hepatocelular (HCC), 
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colangiocarcinoma/carcinoma colangiocelular (CCC), linfoma hepático y metástasis. El análisis 

del producto no se extiende a otras categorías o subtipos de hallazgos, ni clasifica los hallazgos 

en los subtipos especificados. 

El dispositivo utiliza algoritmos avanzados para: 

• Detectar y marcar hallazgos: automatiza la identificación de hallazgos sólidos conocidos 
e incidentales en el hígado, incluyendo hallazgos sutiles u oportunistas. 

• Caracterizar hallazgos: proporciona mediciones detalladas de los hallazgos (tamaño del 
eje mayor en el plano axial 2D) y su localización anatómica precisa (segmentos hepáticos 
de Couinaud del 1 al 8). 

• Rastrear cambios a lo largo del tiempo: realiza análisis longitudinales para monitorizar 
la evolución de los hallazgos en múltiples estudios del mismo paciente. 

SYCAI Medical Liver está destinado a ser utilizado como una herramienta de lectura concurrente, 
de modo que los resultados de SYCAI Medical Liver estén disponibles en el momento de la 
evaluación y el diagnóstico. 

La herramienta ofrece los siguientes beneficios clínicos: 

• Aumenta la identificación de hallazgos hepáticos incidentales. 

• Monitoriza los cambios en el tamaño de los hallazgos a lo largo del tiempo mediante el 
seguimiento longitudinal. 

• Reduce la tasa y la probabilidad de falsos negativos y falsos positivos en la detección de 
hallazgos hepáticos sólidos. 

 

3.7 Entorno previsto 

El entorno previsto abarca centros de radiodiagnóstico, hospitales, clínicas de atención médica, 
empresas farmacéuticas y empresas de tele radiología que utilizan un sistema compatible con 
DICOM, donde se garantiza la interoperabilidad. 

4. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SYCAI Medical Liver aplica inteligencia artificial y modelos computacionales avanzados a las 
imágenes radiológicas para medir objetivamente los cambios producidos por una lesión, 
ofreciendo información cuantitativa adicional al enfoque cualitativo de la radiología. 

El software SYCAI Medical Liver identifica los hallazgos hepáticos sólidos presentes en las 
pruebas de imagen de entrada. Este producto está pensado para ser utilizado en combinación 
con un PACS existente en el que se integrará Medical Liver. 

Junto con esta identificación, SYCAI Medical Liver puede ofrecer la siguiente información: 

• Tamaño del hallazgo. 

• Localización del hallazgo (segmento hepático) 

SYCAI Medical Liver se integra perfectamente con el PACS (sistema de archivo y comunicación 
de imágenes) del cliente, lo que garantiza una interoperabilidad fluida dentro del flujo de trabajo 
del hospital. 
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Tras la ejecución de SYCAI Medical Liver en la prueba de imagen médica de entrada se 
generarán dos series DICOM que se adjuntarán de nuevo al PACS. Una de las Series es una 
Captura Secundaria DICOM (SC) que contiene el informe del producto y el resultado del 
producto de forma estándar. La otra Serie es un DICOM-SR (Informe Estructurado) que contiene 
advertencias, información de ejecución y otros. La siguiente información será presentada al 
usuario dentro de la Serie DICOM-SC. 

Portada: Muestra la información del paciente y un resumen de los hallazgos detectados. 

• Identificación del paciente 

• Fecha del estudio 

• Número de hallazgos detectados en el TC actual 

• Símbolo del hígado que se colorea de naranja o gris en función de si se ha detectado al 
menos un hallazgo o no, respectivamente. 

 

Figura 1: Ejemplo de la portada. El ID del paciente, la fecha del estudio y el número de hallazgos hepáticos se 
incluyen como información para el usuario. Además, el hígado cambia de color de naranja, si se detecta algún 

hallazgo, a gris, si no se detecta ninguno 

Nota: La interfaz de usuario mostrada en la Figura 1 está disponible exclusivamente en idioma inglés. Para 
comodidad del usuario, los términos principales están traducidos en la siguiente tabla. 

Texto en la interfaz (EN) Traducción al español (ES) 

SYCAI Findings Hallazgos SYCAI 

Patient Paciente 

Date Fecha 

Pancreas findings for the current CT Hallazgos en el CT actual 
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Sección de detalles de los hallazgos: Para cada hallazgo detectado, se proporciona la siguiente 

información: 

Número de serie / número de corte donde se localiza el hallazgo. 

• Posición (segmento hepático) 
• Medición del eje mayor (mm) 
• Comparación: Si hay varias TC disponibles en el PACS, el informe compara los estudios 

previo y actual, mostrando dos imágenes de cortes de TC con el hallazgo marcado con 

un círculo. La tabla enumera los mismos parámetros para ambas exploraciones para 

facilitar la comparación. 

• Desplazamiento sincronizado: A medida que el usuario se desplaza por las páginas de 

seguimiento del informe, el producto muestra simultáneamente la imagen de TC 

original correspondiente al número de serie y número de corte referenciados en el 

informe. 

• Superposición gráfica: En la imagen original de TC, se muestra una superposición 

gráfica directamente sobre el corte y la serie referenciados, con la opción de activar o 

desactivar su visibilidad. 

 

Figura 2: Ejemplo de la página de hallazgo incluida en el informe. Esta página puede mostrar una o dos TC, en 
función de si se encuentra en el PACS un estudio previo del paciente. 

Nota: La interfaz de usuario mostrada en la Figura 1 está disponible exclusivamente en idioma inglés. Para 
comodidad del usuario, los términos principales están traducidos en la siguiente tabla. 
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Texto en la interfaz (EN) Traducción al español (ES) 

Finding P1 Hallazgo P1 

Current Actual 

Prior Previo 

Series Number / Slice Number Número de la serie/ nñumero de la slice 

Position (Segment) Posición (Segmento) 

Volume (mm³) Volumen (mm³) 

Major Axis (mm) Eje mayor (mm) 

If a finding spans two anatomic regions, the position 
(head/body/tail) is assigned based on the region with 
the greater pancreatic volume affected by the finding. 

Si un hallazgo se extiende sobre varias regiones 
anatómicas, la localización se asigna en función de la 
región con mayor volumen hepático afectado por el 
hallazgo. 

 

 

Figura 3: Ejemplo de la página de hallazgo cuando se detectó un hallazgo en la TC actual, pero no en la previa. 

Nota: La interfaz de usuario mostrada en la Figura 1 está disponible exclusivamente en idioma inglés. Para 
comodidad del usuario, los términos principales están traducidos en la siguiente tabla. 

Texto en la interfaz (EN) Traducción al español (ES) 

Finding P2 Hallazgo P2 

Current Actual 

Prior Previo 
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NO PREVIOUS CT SCAN AVAILABLE No previos CT escáneres disponibles 

Position (segment) Posición (segmento) 

If a finding spans two anatomic regions, the position 
(head/body/tail) is assigned based on the region with 
the greater pancreatic volume affected by the finding. 

Si un hallazgo se extiende sobre varias regiones anatómicas, 
la localización se asigna en función de la región con mayor 
volumen hepático afectado por el hallazgo. 

 

Hoja Final: Incluye la etiqueta del producto. 

 

Figura 4: Ejemplo de la etiqueta incluida en el informe de SYCAI Medical Liver. 

5. CÓMO UTILIZAR 

SYCAI Medical Liver funciona como un software como dispositivo médico, operando 
exclusivamente en el contexto de la integración del Sistema de Comunicación y Archivo de 
Imágenes (PACS). El acceso al software se facilita iniciando sesión en el PACS utilizando las 
credenciales de usuario habituales del radiólogo, incluidos el nombre de usuario y la contraseña 
asociados. 

Los pasos para revisar los resultados de SYCAI MEDICAL son los siguientes: 

1. Iniciar sesión en el PACS 
2. Haga clic en "Selección de Estudios", y será dirigido automáticamente a la hoja de 

"Consulta". Haga clic de nuevo en "Selección de Estudios", donde el usuario puede 
buscar un paciente para abrir un estudio de imagen. Esto se puede hacer buscando por 
número de Historia, nombre del paciente, fecha del estudio, ID del paciente, Descripción 
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de la fase del Estudio o modalidad del estudio. Una vez encontrado un estudio, haga 
doble clic sobre él para abrirlo en el visor PACS. 

3. Si SYCAI Medical Liver ha procesado el estudio de imagen seleccionado, una nueva serie 
DICOM aparecerá en el propio PACS y será accesible al usuario a través de un click sobre 
ella. 

Tenga en cuenta que SYCAI Medical Liver se activa en el momento en que el estudio de imágenes 
médicas se almacena en el PACS y, por lo tanto, no requiere una activación manual explícita por 
parte del usuario. 

 

6. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
SYCAI Medical Liver es un software de dispositivo médico diseñado para el análisis de 
tomografías computarizadas (TC). Ha demostrado una sensibilidad del 90.7%±0.94 y una 
especificidad del 86.8%±0.92 en pruebas de imágenes de TC para la detección de hallazgos 
hepáticos. La tasa de falsos negativos en la detección es del 9.3%, lo que indica la proporción de 
lesiones no detectadas por el producto en comparación con las encontradas por los radiólogos 
durante la evaluación clínica. La tasa de falsos positivos en la detección es del 13.2%. 

Además, el producto ha demostrado las siguientes métricas en la detección de ciertas 
características de los hallazgos hepáticos: 

o Precisión en la detección de la localización correcta de los hallazgos 
detectados, diferenciados entre los diferentes segmentos hepáticos: 
80.0%±1.0 

o Desviación media en las mediciones de tamaño de los hallazgos: 19.4±4.8 
o Precisión en la detección de la localización correcta del hallazgo detectado 

por número de corte: 95.6%±1.0 
o Precisión en la detección de hallazgos malignos incidentales: 89.3%±1.4 
o Precisión en la identificación del mismo hallazgo en exploraciones de TC 

consecutivas pertenecientes al mismo paciente: 96.7%±3.0 
o Error en la asignación del ID de SYCAI al ID de GT correspondiente: 3.3%±2.95 
o Precisión en la identificación de todos los hallazgos en exploraciones de TC 

consecutivas pertenecientes al mismo paciente: 96.3%±3.1 
o Precisión en la identificación correcta del mismo hallazgo en todo el conjunto 

de datos: 96.7%±2.95 
Todos los intervalos de confianza proporcionados con estas métricas se calcularon siguiendo el 
método de “intervalos de confianza al 95%”, utilizando un valor z estándar de 1,96, de acuerdo 
con el estado del arte. 

Estas métricas se obtuvieron durante una validación clínica que incluyó validación externa de 

hasta cuatro hospitales y clínicas diferentes en varias ciudades, con un total de hasta 388 

pacientes y 485 estudios de TC correspondientes a los siguientes protocolos definidos en la 

Sección 3.1: Abdominal, toracoabdominal, abdominopélvico, hepático, uro-TC y escáner 

abdominal o equivalente Todos estos estudios corresponden a estudios con contraste, siendo el 

tiempo y el flujo de inyección relativos al tipo de estudio y a la fase utilizados para cada unidad 

muestral. 

Los términos sensibilidad y especificidad, así como el valor predictivo positivo (PPV) y valor 
predictivo negativo (NPV) deben entenderse como: 

https://sycai-technologies.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4
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𝑆 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

𝑆𝑝 =
𝑇𝑁

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
 

𝑃𝑃𝑉 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

𝑁𝑃𝑉 =  
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 

Donde: 

- S: Sensibilidad 
- Sp: Especificidad 
- PPV: Positive predictive value (valor predictivo positivo) 
- NPV: Negative predictive value (valor predictivo negativo) 
- TP: Verdadero positivo (el producto identificó con precisión una lesión en un paciente 

que, efectivamente, la tenía) 
- FP: falso positivo (el producto detectó una lesión en un paciente que, según el 

diagnóstico, en realidad no la tenía) 
- TN: verdadero negativo (el producto identificó correctamente la ausencia de una lesión 

en un paciente sano) 
- FP: falso positivo (el producto identificó erróneamente la ausencia de una lesión en un 

paciente al que se le había diagnosticado una) 

Además, los estudios incluidos en el conjunto de datos utilizado para validar este dispositivo 
médico tienen la siguiente distribución en términos de espesor de corte. 

 

 

 

6.1 Eliminación segura o mantenimiento regular del producto 
Si bien no hay actualizaciones frecuentes programadas, cualquier actividad de mantenimiento o 

instalación de versiones más nuevas se comunicará a través del distribuidor involucrado en la 

venta del producto. La instalación podrá ser realizada por el propio distribuidor o directamente 

por SYCAI TECHNOLOGIES SL, en función del acuerdo vigente. 

≤ 1.25mm 2–3mm 3–5mm >5mm
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Para cualquier pregunta o incidencia, puede ponerse en contacto con el fabricante a través de 

la Plataforma Service Desk de SYCAI TECHNOLOGIES SL: 

https://sycai-technologies.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4 

En caso de retirada o actualización del producto, la versión existente del software será 

desinstalada y sustituida por la nueva versión del software. 

7. INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

7.1 Información de la base de datos de entrenamiento 
La base de datos de entrenamiento utilizada para el ensayo clínico incluía un total de más de 

3000 estudios de tomografía computarizada (TC), pertenecientes a la siguiente proporción de 

pacientes diagnosticados / no diagnosticados: 

- Estudios con un hallazgo sólido hepático: 72% 
- Estudios de control, incluidos pacientes sanos y pacientes con lesiones hepáticas no 

sólidas: 28% 

Además, el conjunto de datos de validación estuvo formado por casi 5000 hallazgos 

pertenecientes a 385 pacientes, incluidos alrededor de 180 pacientes de control, junto con 

pacientes con diagnóstico confirmado de todos los tipos de lesiones diana (HCC, CCC, linfoma y 

metástasis). 

Todos los hallazgos hepáticos objetivo estaban representados en el conjunto de datos de 

validación, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

8. CAMBIOS RESPCTO A LA RELEASE ANTERIOR 
 

46,7%

9.8%2%

46.1%

Distribución de hallazgos sólidos

HCC CCC Lymphoma Metastasis
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Estas instrucciones de uso corresponden a la primera versión publicada de SYCAI Medical Liver. 

Los cambios introducidos en versiones futuras se incluirán en este capítulo. 
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